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ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɤ-
ɫɢɞɚ ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɬɭɬɧɨɣ ɩɨɪɨɦɟɬɪɢɢ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɞɥɹ ɦɟɬɨɞɚ ɪɬɭɬɧɨɣ ɩɨɪɨɦɟɬɪɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜɩɟɪɜɵɟ 
ɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɨɜɟɪɤɢ / ɤɚɥɢɛɪɨɜɤɢ ɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɩɨɪɨɡɢɦɟɬɪɨɜ 
ɪɬɭɬɧɵɯ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɷɬɚɥɨɧɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ȽɗɌ 210-2014 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɷɬɚɥɨɧɚ ɟɞɢɧɢɰ ɭɞɟɥɶɧɨɣ 
ɚɞɫɨɪɛɰɢɢ ɝɚɡɨɜ, ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɨɪ ɬɜɟɪɞɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɚɥɢ-
ɛɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɜɧɟɲɧɢɯ ɷɬɚɥɨɧɧɵɯ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɞɚɜɥɟɧɢɹ 2-ɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ 
ɧɚ 0,6 Ɇɉɚ ɢ 400 Ɇɉɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɟɫɨɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ I (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ) ɤɥɚɫɫɚ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɩɪɟɞɟɥɨɦ 
ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɹ 220 ɝ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟ-
ɧɢɜɚɧɢɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ ɨɤɫɢɞɚ ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɬɭɬɧɨɣ ɩɨɪɨɦɟɬɪɢɢ. ɉɪɢ 
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɢ ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ 
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶɸ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ –  ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ 
ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɬ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɥɢ ɜɜɢɞɭ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɬɪɢɰɵ ɨɤɫɢɞɚ ɚɥɸɦɢɧɢɹ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɱɟɬɵɪɟ ɬɢɩɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɤɫɢɞɚ ɚɥɸɦɢɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɦɟɪ ɩɨɪ ɩɨɪɹɞɤɚ ~ 10 ɧɦ; 
~ 2000 ɧɦ; ~ 9000 ɧɦ; ~ 60 000 ɧɦ. ɉɟɪɜɵɟ ɞɜɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɚ ɫ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɩɨɪ ɩɨɪɹɞɤɚ ~ 10 ɧɦ; ~ 2000 ɧɦ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɨɪɨɡɢɦɟɬɪ ɪɬɭɬɧɵɯ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɞɚɜɥɟɧɢɢ 
ɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɚ ɫ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɩɨɪ ɩɨɪɹɞɤɚ ~ 9000 ɧɦ; ~ 60 000 ɧɦ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɬɨɱɧɨɫɬɢ 
ɩɨɪɨɡɢɦɟɬɪ ɪɬɭɬɧɵɯ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ ɞɚɜɥɟɧɢɢ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ 
ɨɬ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ BAM (Ƚɟɪɦɚɧɢɹ) ɢ NIST (ɋɒȺ) 
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɚɰɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɥɚɫɶ ɧɟ ɦɟɬɨɞɨɦ ɦɟɠɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ 
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ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɚ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɨɥɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɫɜɹɡɢ ɢ ɭɱɟɬɚ ɜɫɟɯ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ 
ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɞɨ ȽɗɌ 3–2008 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɷɬɚɥɨɧɚ ɟɞɢɧɢɰɵ ɦɚɫɫɵ (ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɚ), ȽɗɌ 101-2011 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɜɢɱ-
ɧɨɝɨ ɷɬɚɥɨɧɚ ɟɞɢɧɢɰɵ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ 1×10–1 ÷ 7×105 ɉɚ, ȽɗɌ 43–2013 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɷɬɚɥɨɧɚ ɟɞɢɧɢɰɵ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ 10–1600 Ɇɉɚ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ ɩɚɪ ɝɪɭɡɨɩɨɪɲɧɟɜɵɯ ɦɚɧɨɦɟɬɪɨɜ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ 0,05–1 ɫɦ2. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɭɞɚɥɨɫɶ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɩɨɪ ~ 60 000 ɧɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɜ ɦɢɪɟ.
Ключевые слова: ртутная порометрия, порозиметр, стандартный образец, метрологическая прослеживаемость, 
размер пор, удельный объем пор, государственный первичный эталон
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This paper presents the results of a study on the development of alumina-based porosity reference materials (RMs), 
which are intended for controlling the accuracy of the measurement results obtained using the mercury porosimetry 
method. These mercury porosimetry RMs are being developed in the Russian Federation for the first time and are 
primarily intended for verification / calibration and testing for type approval of mercury porosimeters. The study of 
metrological characteristics was conducted using a reference system, which is to be included in the GET 210-2014 
State Primary Measurement Standard for units of specific gas adsorption, specific surface area, specific volume and 
pore size of solid substances and materials. This reference system was calibrated prior to conducting the study with 
the use of external reference pressure sensors of the 2nd order at 0.6 MPa and 400 MPa, as well as a laboratory bal-
ance (special accuracy class I) having a maximum weighing limit of 220 g. In the course of conducted research work, 
procedures for reproducing and estimating the uncertainty of porosity characteristics using the mercury porosimetry 
method were developed. When estimating the RM metrological characteristics, the standard uncertainty, associated 
with the characterisation and heterogeneity of the studied materials (RM candidates), was evaluated. The standard 
uncertainty due to instability was disregarded due to the high stability of the alumina matrix. According to the results 
of the conducted studies, four types of alumina-based porosity RM were developed. Their pore sizes are of about 
~ 10 nm; ~ 2,000 nm; ~ 9,000 nm; ~ 60,000 nm. The RMs with pore sizes of ~ 10 nm; ~ 2,000 nm were intended for use 
in controlling the accuracy of mercury porosimeters operating at high pressures, while the RMs with pore sizes of 
~ 9,000 nm; ~ 60,000 nm were for controlling the accuracy of mercury porosimeters operating at low pressures. The 
developed RMs are different from their foreign counterparts, which are produced by BAM (Germany) and NIST (USA) 
metrological institutes. The standard uncertainty due to characterisation of the RMs in question was estimated, not 
by the method of interlaboratory experiment, but by a full analysis of the constraint equations taking into account 
all sources of uncertainty included in the equations on the basis of the Guide to the Expression of Uncertainty in 
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Measurement. The conducted studies allowed the RM certified values to be traceable at this stage to the GET 3–2008 
State Primary Measurement Standard for the mass unit (kilogram), the GET 101-2011 State Primary Measurement 
Standard for the pressure unit in the field of absolute pressure in the range 1×10–1 –  7×105 Pa, the GET 43–2013 
State Primary Measurement Standard for the pressure unit in the range 10–1600 MPa and the effective area of the 
piston-cylinder unit of dead weight testers in the range 0.05–1 cm2. In addition, a reference material having a large 
pore size of ~ 60,000 nm, which currently has no analogues elsewhere in the world, was characterised.
Keywords: mercury porosimetry, porosimeter, reference material, metrological traceability, pore size, specific pore volume, 
state primary measurement standard
Введение и обзор литературы
Создание новых пористых материалов, качество 
которых необходимо контролировать, обусловливает 
появление широкого парка средств измерений харак-
теристик пористости. В частности, размер пор суще-
ственно влияет на работоспособность керамических 
фильтрующих элементов, предназначенных для раз-
деления, концентрирования и очистки различных жид-
ких смесей от дисперсных компонентов, а также для 
разделения газовых смесей и их очистки от различных 
дисперсий. Одним из наиболее высокоточных методов 
измерений размера пор в диапазоне от 100 нм до 0,9 мм 
является метод ртутной порометрии [1–3]. Метод отли-
чается большой универсальностью, так как позволяет 
получать сведения о пористой структуре в широком 
интервале размеров пор, а его расчетные уравнения от-
личаются простотой [1–3]. Возможно также использо-
вать этот метод для измерений удельной поверхности 
дисперсных тел при условиях, когда порошок обладает 
сравнительно низкой поверхностной энергией и ртуть 
не смачивает поверхность его частиц, когда в них от-
сутствуют тупиковые поры и давление в порозиметре 
обеспечивает проникновение ртути в наименьшие ми-
кропоры образца [3]. Объектами применения ртутной 
порометрии являются горные породы и руды, пигменты, 
углерод и графит, катализаторы и минералы, стекло, 
пленки, адсорбенты, удобрения, каменный уголь, филь-
тры, наполнители, ткани и волокна, прокладки батарей, 
волокнистые пластины, огнеупорные материалы, бума-
га, ядерное топливо, металлические шлаки и компо-
зитные материалы. Ртутные порозиметры определяют 
общий объем пор и распределение пор по размерам, 
удельную поверхность, средний диаметр пор, насыпную 
и истинную плотность. Метод ртутной порометрии ос-
нован на том, что ртуть, не смачивающая твердое тело, 
проникает в его поры лишь при воздействии внешнего 
давления. Однако в России в настоящее время отсут-
ствуют средства измерений утвержденного типа, ос-
нованные на методе ртутной порометрии, а также со-
ответствующие стандартные образцы утверждённого 
типа. При этом российским предприятиям приходится 
для контроля точности результатов измерений ртутных 
порозиметров использовать зарубежные стандартные 
образцы фирм-производителей категории RM [4], для 
которых не проведена оценка неопределенности атте-
стованного значения и не установлена прослеживае-
мость измерений или категории CRM –  сертифициро-
ванных стандартных образцов, которые также являются 
зарубежными и дорогостоящими. За рубежом выпуск 
стандартных образцов осуществляют метрологиче-
ские институты BAM (Германия) [5] и NIST (США) [6]. 
Метрологический институт BAM (Германия) выпуска-
ет 9 стандартных образцов различных пористых ма-
териалов: макропористые мембраны, макропористые 
керамические материалы на основе оксида алюминия, 
а также пористые стекла в диапазонах: размер пор 
от 15 нм до 6000 нм с относительной расширенной не-
определенностью от 1,3 до 11,7 %, удельный объем пор 
от 110,9 до 919,7 мм3/г с относительной расширенной 
неопределенностью от 1,8 до 3,9 % [5], NIST (США) вы-
пускает один стандартный образец экструдированного 
соединения на основе оксидов кремния и алюминия, 
имеющий следующие метрологические характеристи-
ки: аттестованное значения размер пор 8,847 нм с от-
носительной расширенной неопределенностью 4,1 %, 
удельный объем пор 0,547 мм3/г с относительной рас-
ширенной неопределенностью 3,3 % [6].
В связи с этим данная работа посвящена разработке 
стандартных образцов пористости на основе оксида 
алюминия для метода ртутной порометрии.
Материалы и методы
В качестве исходных материалов для создания 
стандартных образцов выбраны следующие материалы:
 – 3 различных типа керамических фильтрующих 
элементов, выпускаемых по ТУ 3614-001-18985634-2006, 
которые представляют собой макропористые мембра-
ны на основе оксида алюминия;
 – гранулированный оксид алюминия, выпускаемый 
по ТУ 2163-015-94262278-2009.
Размер пор данных материалов варьируется в ши-
роком диапазоне от 10 нм до 60 000 нм. Исследования 
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метрологических характеристик материалов-кандида-
тов в стандартные образцы проводятся на эталонной 
установке, реализующей метод ртутной порометрии, 
которую планируется включить в состав ГЭТ 210-2014 
Государственного первичного эталона единиц удель-
ной адсорбции газов, удельной поверхности, удель-
ного объема и размера пор твердых веществ и мате-
риалов [7] в конце 2019 г., она включает следующее 
оборудование: ртутный порозиметр (Pascal 140 EVO 
и Pascal 440 EVO), обеспечивающий диапазон изме-
рений размера пор от 3,6 до 9·105 нм (по результатам 
калибровки установлено, что обеспечиваются диапазо-
ны измерений абсолютного давления от 0,1 до 400 кПа 
и от 0,1 до 400 МПа, расширенная неопределенность 
измерений давления ±0,1 % и ±0,2 % соответственно; 
диапазоны измерений объема ртути от 5 до 500 мм3 
и от 20 до 2000 мм3 в зависимости от модели применя-
емого дилатометра, расширенная неопределенность, 
приведенная к верхнему значения диапазона изме-
рений ±1,0 %); комплект для очистки ртути; комплект 
для калибровки объема вдавленной ртути; комплект 
дилатометров для возможности измерений компакт-
ных и сыпучих материалов; персональный компьютер 
с специализированным программным обеспечением; 
весы лабораторные GX-600 I (специального) класса точ-
ности; пикнометр газовый Pycnomatic ATC с возможно-
стью поддержания заданной температуры в диапазо-
не от 18 до 35 °С и диапазоном измерений плотности 
твердых веществ и материалов от 2 до 23 г/см3; кали-
братор давления с датчиками абсолютного давления 
с пределами измерений 400 кПа и 400 МПа, пределы 
допускаемой приведенной погрешности абсолютного 
давления ±0,025 % и ±0,1 % соответственно; комплекс 
универсальный ртутеметрический УКР-1МЦ для изме-
рения паров ртути в окружающем воздухе.
Метод ртутной порометрии основан на том, что 
ртуть, не смачивающая твердое тело, проникает в его 
поры лишь при воздействии внешнего давления. 
Поведение жидкости в пористых материалах зави-
сит от ее взаимодействия с твёрдым телом, то есть 
от действия поверхностных сил. Это взаимодействие 
характеризуется краевым углом (контактным углом 
смачивания) ș. Если ș < 90°, жидкость по отношению
к данному твердому телу называется смачивающей, 
если ș > 90° –  несмачивающей. Мениск смачивающей 
жидкости в капиллярах имеет вогнутую форму, жид-
кость под мениском находится под отрицательным 
давлением, величина которого выражается высотой ее 
подъема в капилляре. Мениск несмачивающей жидко-
сти, наоборот, имеет выпуклую форму, жидкость под 
ним находится под положительным давлением, мерой 
которого является опускание жидкости в капилляре.
Для того чтобы ртуть вошла в цилиндрический ка-
пилляр или щелевидную пору и ее уровень сравнялся 
с уровнем плоской поверхности жидкости, необходимо 
приложить определенное давление. Зависимость давле-
ния, необходимого для введения несмачивающей жидко-
сти в капилляр, от его радиуса или от полуширины щели, 
от природы жидкости (через величину поверхностного 
натяжения жидкости ı) и природы твердого тела (через








где rp –  радиус цилиндрической поры, м; ǻP –  разность 
давлений в газовой и жидкой фазах, разделенных ис-
кривленными мениском, Па.
Результаты исследования
Методика измерений характеристик пористо-
сти на применяемом в порозиметре ртутном состоит 
из нескольких стадий: термотренировка исследуемо-
го образца; анализ бланка на станциях низкого и вы-
сокого давления; анализ пробы на станциях низкого 
и высокого давления. На станции низкого давления 
вводится ртуть в предварительно вакуумированный 
сосуд с образцом, последовательно повышается давле-
ние. Уровень ртути в сосуде по мере ее проникновения 
в поры убывает, он измеряется на основе измерений 
емкости конденсатора, а давление –  с помощью датчика 
давления, в результате описанного эксперимента мож-
но построить график зависимости объема вдавленной 
ртути от давления.
По предварительным исследованиям были выбраны 
следующие условия термотренировки образцов: кера-
мические мембраны на основе оксида алюминия перед 
измерениями высушивали при температуре 105 °С в те-
чение 3 часов, а гранулированный оксид алюминия при 
температуре 150 °С –  в течение 3 часов. После сушки на-
вески анализируемых веществ охлаждали в эксикаторе 
до комнатной температуры и 5 раз проводили измерения 
плотности с помощью пикнометра газового Pycnomatic 
ATC при температуре измерительной камеры 20,0 °С.
Для анализа бланка проводили следующие опера-
ции: измеряли высоту конуса дилатометра штангенцир-
кулем; задавали для дилатометра CD 3/Р параметры 
в программном обеспечении: расстояние между элек-
тродами 5 мм, радиус дилатометра 1,5 мм; собирали 
пустой дилатометр и взвешивали его на весах лабо-





Рис. 1. Зависимость объема вдавленной ртути и соответствующие им кривые распределения пор по размерам:
а, б –  гранулированный оксид алюминия с размерами пор ~ 10 нм;
в, г –  керамическая макропористая мембрана с размерами пор ~ 2000 нм;
д, е –  керамическая макропористая мембрана с размерами пор ~ 9000 нм;
ж, з –  керамическая макропористая мембрана с размерами пор ~ 60 000 нм.
Fig. 1. Intruded mercury volume dependencies and corresponding pore size distribution curves:
a, b granular alumina with pores sizes of ~ 10 nm
c, d macroporous ceramic membrane with pore sizes of ~ 2,000 nm
e, f macroporous ceramic membrane with pore sizes of ~ 9,000 nm































































ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ / Разработка, производство стандартных образцов
17Reference Materials    Vol. 15.     № 4,     2019
тщательно смазывали силиконовой смазкой; собирали 
дилатометр, осторожно вращая притертые части дила-
тометра для равномерного распределения силиконовой 
смазки, снова его взвешивали; на дилатометр помеща-
ли электрод и эту конструкцию устанавливали на порт 
низкого давления Pascal 140, запускали процесс изме-
рения бланка при 6 (оптимальной) скорости увеличе-
ния давления до 400 кПа и затем понижения давления 
до 100 кПа в автоматическом режиме; после проведе-
ния измерений и заполнения дилатометра ртутью его 
снова взвешивали; далее дилатометр помещали на порт 
высокого давления Pascal 440 и запускали процесс из-
мерения бланка при 6 (оптимальной) скорости увеличе-
ния давления до 400 МПа и затем понижения давления 
до 0,100 МПа в автоматическом режиме.
Для проведения измерений образца проводили 
операции, аналогичные для бланка, только с поме-
щением в дилатометр исследуемого образца и реги-
страцией массы образца с помощью весов I (специаль-
ного) класса точности. Массу навески отбирали таким 
образом, чтобы обеспечивалось измерение объема 
ртути свыше половины диапазона измерений объе-
ма. Измерения выполняли для образцов с размерами 
пор ~ 9000 нм; ~ 60000 нм только на станции низко-
го давления до 400 кПа, а для образцов с размерами 
пор ~ 10 нм; ~ 2000 нм на станции высокого давления. 
Типичные результаты определения кривых интрузии 
и экструзии ртути, а также кривые распределения пор 
по размерам для исследуемых образцов представле-
ны на рис. 1.
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Вычисление результатов измерений 
методом ртутной порометрии и оценка 
неопределенности измерений, связанная 
с характеризацией
Алгоритм расчета характеристик пористости с по-
мощью ртутного порозиметра Pascal заключаются 
в том, что при получении кривой вдавливания (интру-
зии) и экструзии ртути вводятся дополнительные по-
правки к показаниям давления и объема. Для оценки 
гидростатического давления, МПа в начальный момент 
эксперимента используется уравнение
2 1 2 0.00013332
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где H1 –  высота (расстояние между основанием соединения 
внешнего конуса дилатометра и основанием трубки), мм;
Vfil – объем ртути в трубке после заполнения дила-
тометра под вакуумом, мм3;
rd – радиус дилатометра, мм.
В процессе эксперимента давление начинает увели-
чиваться, ртуть постепенно вдавливается в материал, 
благодаря чему ее уровень в капилляре уменьшается 
на соответствующий измеренный объем вдавленной 
ртути, гидростатическое давление уменьшается
12 0.00013332
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где H1 –  высота (расстояние между основанием сое-
динения внешнего конуса дилатометра и основанием 
трубки), мм;
V – объем ртути, вдавленной в образец в i-й точке 
кривой вдавливания ртути, мм3;
rd – радиус дилатометра, мм.












где Pi –  показание давления в i-й точке кривой вдавли-
вания ртути, МПа.
Соответствующая стандартная неопределенность 
оценивается по уравнению
где u(Pi) –  стандартная неопределенность измерения 
давления в i-й точке кривой вдавливания ртути с по-
мощью встроенных датчиков давления, МПа;
u(Vfil ), u(V) – стандартные неопределённости из-
мерений объема ртутным порозиметром, мм3;
u(rd ) – стандартная неопределенность измерений 
радиуса дилатометра, которая равна стандартной нео-
пределенности измерений линейных размеров с помо-
щью микроскопа, мм;
u(H1 ) – стандартная неопределенность измерений 
радиуса дилатометра, которая равна стандартной нео-
пределенности измерений линейных размеров с помо-
щью штангенциркуля, мм.
Перед проведением измерений проводится холостой 
эксперимент (бланк) –  измерения пустого дилатометра 
без пробы. Объемы ртути, которые получены при изме-
рении бланка, потом вычитаются из каждого результата 
измерения пробы для компенсации эффектов, связан-
ных с нагреванием ртути в процессе эксперимента. В свя-
зи с этим корректирующие значения давления с учетом 
поправки на гидростатическое давление проводится как 
в бланке, так и при каждом анализе образца. Для вы-
числения коррекции по объему и его неопределенности 


















где sampleHgV , 
blank
HgV  –  объемы ртути при измерении образ-
ца и проведении холостого опыта соответственно, см3;
m1b – масса дилатометра при измерении бланка, г;
m2b – масса дилатометра и силиконовой смазки при 
измерении бланка, г;
m3b – масса дилатометра, силиконовой смазки и рту-
ти при измерении бланка, г;
m1s – масса дилатометра при измерении пробы, г;
m2s – масса дилатометра и пробы при измерении 
пробы, г;
m3s – масса дилатометра, пробы и силиконовой 
смазки при измерении пробы, г;
m4s– масса дилатометра, пробы, силиконовой смаз-
ки и ртути при измерении пробы, г;
( )Hg sTρ , ( )Hg bTρ  –  плотности ртути при изме-
рении температуры пробы и температуры бланка со-
ответственно, г/см3, которые вычисляются на основе 





(5)( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )
22





= + + + − +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠
filcor
i i fil i d
d d
V V
u P u P u V u V u r u H
r rπ π
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ / Разработка, производство стандартных образцов
19Reference Materials    Vol. 15.     № 4,     2019
Далее в результаты измерений холостого опыта 
вносят поправку, связанную с неравенством объема 
ртути при анализе холостого опыта и пробы. Для этого 
все объемы холостого опыта первоначально умножа-
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iV  –  результат измерения объема ртути в i-точ-
ке кривой вдавливания ртути при измерении холостого 
опыта, мм3.
Стандартная неопределенность измерений скоррек-
тированного объема ртути холостого опыта рассчиты-
вается по формуле
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где ( )( )Hg bu Tρ = ( )( )Hg su Tρ = ( )Hgu ρ = 0,0012 г/см3 – 
стандартная неопределенность измерений плотности 
ртути, г/см3 (оценка выполнена по сравнению с данны-
ми, представленными [9]);( ) ( ) ( ) ( ) ( )3 2 4 3= = = =b b s su m u m u m u m u m – стан-
дартная неопределенность измерений массы, г;( )blankiu V – стандартная неопределенность измере-
ний объема ртути ртутным порозиметром, мм3.
Для вычитания результатов холостого опыта из ре-
зультатов эксперимента с пробой проводится предва-
рительная интерполяция данных бланка к соответству-
ющим давлениям при измерении анализируемого об-
разца, т. к. давления в холостом опыте и в эксперименте 
при анализе образца различаются. Для проведения ин-
терполяции данных бланка в программном обеспечении 
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где Pc –  давление при анализе образца, скорректирован-
ное на гидростатическое давление, МПа, Давление Pc 
находится в интервале 1+< <
blankcor blankcor





iV , ( )1+blankcoriu V , ( )blankcoriu V  –  скор-
ректированные объемы холостого опыта и стандартные 
неопределенности, соответствующие i и i+1 точкам 





iP , ( )1+blankcoriu P , ( )2 blankcoriu P  –  скор-
ректированные давления холостого опыта и стандарт-
ные неопределенности, соответствующие i и i+1 точ-
кам на кривой вдавливания ртути, МПа,blankcor
ñV – интерполированный объем холостого опы-
та, который вычитается из объема, полученного при ана-
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Стандартная неопределенность интерполированного 




























iblankcor blankcor blankcor blankcor
i i i i
blankcor
blankcorc i
iblankcor blankcor blankcor blankcor





P P u V
P P P P
P P u V








































































Скорректированный удельный объем пор и соответ-
ствующая стандартная неопределенность при анализе 










( ) ( )( )
























u V u V
m m
u V
V V u m u m
m m
где Vi
s –  результат измерения объема вдавленной ртути 
в i-й точке при анализе образца, мм3.
Величина размера (ширина или диаметр) пор рас-





где P –  скорректированное значение давление при ана-
лизе образца, Па
ı – поверхностное натяжение ртути, Н/м;
ș – контактный угол смачивания, рад.
В соответствии с [9] предусмотрено использова-
ние для ртути постоянной величины поверхностного 
натяжения ртути (0,484 Н/м) и контактного угла смачи-
вания (140°) вне зависимости от химической природы 
образца.
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где u(P) –  стандартная неопределенность скорректи-
рованного значения давления при анализе пробы, Па;
u(ı) – стандартная неопределенность поверхност-
ного натяжения ртути, Н/м (в расчетах принимали рав-
ной нулю);
u(ș) – стандартная неопределенность контактного 
угла смачивания поверхности образца, рад (в расчетах 
принимали равной нулю).
Суммарную стандартную неопределенность рассчи-
тывали по уравнению












 –  стандартная неопре-
деленность типа А.
Расширенную неопределённость при k = 2 









Т а б л и ц а  1 .  Сводные данные по измерению характеристик пористости сертифицированного 
стандартного образца ERM-FD 122















Среднее значение 922,8 925,3 925,3 925,7 140,4 141,8
u(A) 5,2 5,8 5,8 5,7 2,6 1,7
u(B) 12,0 12,1 12,6 12,1 2,9 2,9
uc 13,1 13,4 13,9 13,4 3,9 3,4
U(k=2, P=0,95) 26,1 26,8 27,7 26,7 7,9 6,7
Uɨ(k=2, P=0,95), 
% 2,8 2,9 3,0 2,9 5,7 4,8
Аттестованное 
значение СО





16,8 17,5 17,5 17,2 3,7 3,9
En 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2
Заключение Уд, Уд, Уд, Уд, Уд, Уд,
Примечание: в таблице использованы следующие сокращения: u(A) –  стандартная неопределенность типа А; u(B) –  стандартная 
неопределенность типа B; uC –  суммарная стандартная неопределенность; Uo(k=2, Ɋ=0,95) –  относительная расширенная неопре-
деленность при k=2; En –  критерий качества результатов измерений; V(P) –  удельный объем пор при давлении P.
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Валидацию методики воспроизведения характе-
ристик пористости и алгоритма расчета неопределен-
ности проводили с применением зарубежных серти-
фицированных стандартных образцов ERM-FD 122 
и BAM-P125 производства BAM (Германия) (табли-
цы 1, 2). Результаты показали удовлетворительное со-
гласие между результатами измерений, полученными 
на эталонной установке, и сертифицированными зна-
чениями стандартных образцов с учетом оцененной 
по разработанному алгоритму расширенной неопре-
деленности, связанной с характеризацией методом 
ртутной порометрии.
Однородность материалов исследуемых стан-
дартных образцов была исследована в соответствии 
с [10]. Гранулированный оксид алюминия был рас-
фасован в отдельные стеклянные банки и из каждой 
проводили отбор нескольких навесок и измерение 
в них характеристик пористости с помощью поро-
зиметра ртутного Pascal. Материал стандартных 
образцов в виде макропористых керамических мем-
бран представлял собой в каждом по 10 дисков, тол-
щиной (8–12) мм, диаметром (50–60) мм. Каждый 
диск был распилен на большое количество мелких 
отдельных навесок, пригодных для проведения од-
ного измерения, массой около (0,5–1,5) г. От каждо-
го диска отбирали не менее двух навесок, которые 
измеряли с помощью порозиметра ртутного Pascal. 
Стабильность гранулированного оксида алюминия 
по характеристикам пористости исследована газо-
адсорбционным методом, а стабильность макропо-
ристых мембран исследована для различных макро-
пористых мембран [5], что подтверждает высокую 
стабильность метрологических характеристик для 
данной стабильной матрицы –  оксида алюминия. 
В связи с этим стандартную неопределенность 
от нестабильности принимали не значимой в те-
чение как минимум 24 месяцев. Предварительные 
сводные результаты оценок метрологических ха-
рактеристик стандартных образцов приведены 
в  табл. 3. Анализ данных табл. 3 показывает вкла-
ды, обусловленные стандартной неопределенностью 
типа А, стандартной неопределенностью типа B, 
которые обусловлены характеризацией, а также 
стандартной неопределенностью, обусловленной 
неоднородностью материала стандартных образцов. 
В соответствии с оценками данных вкладов, пред-
ставленных в таблице 4 достаточно трудно выде-
лить какой-то основной вклад, т. к. в зависимости 
Т а б л и ц а  2 .  Сводные данные по измерению характеристик пористости сертифицированного 
стандартного образца BAM-P125
Ta b l e  2 .  Data summary on measuring porosity characteristics of the CRM BAM-P125
Наименование характеристик Y2,МПа Y3,МПа Р50,МПа Y1,мм3/г
Средняя ши-
рина пор, нм
Среднее 0,2516 0,1289 0,2420 213,7 6032,4
u(A) 0,0050 0,0026 0,0048 2 60
u(B) 0,0005 0,0006 0,0002 7,0 12,1
uc 0,0051 0,0026 0,0048 7,3 61,5
U(k=2,P=0,95) 0,0101 0,0053 0,0097 14,6 123,0
Uɨ(k=2,P=0,95),% 4,0 4,1 4,0 6,8 2,0
Аттестованное значение СО 0,2646 0,1366 0,2554 207,9 5796
Расширенная неопределённость атте-
стованного значения СО
0,0135 0,0179 0,00940 11,0 215
En -0,8 -0,4 -1,0 0,3 1,0
Заключение Уд, Уд, Уд, Уд, Уд,
Примечание: в таблице использованы следующие сокращения: u(A) –  стандартная неопределенность типа А; u(B)-стандартная 
неопределенность типа B; uC –  суммарная стандартная неопределенность; Uo(k=2, Ɋ=0,95) –  относительная расширенная нео-
пределенность при k=2; En –  критерий качества результатов измерений; Y 1-удельный объем пор при 0,88 МПа (величина удельного 
объема насыщения); Y2 –  давление, соответствующее 57,5 % от удельного объема насыщения; Y3 –  разность давлений, соответ-
ствующих 87,5 % и 25 % от удельного объема насыщения; Ɋ50 –  давление соответствующие 50 % от удельного объема насыщения.
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от измеряемой величины и матрицы анализируемого 
материала стандартного образца соотношение меж-
ду вкладами значительно меняется. Таким образом, 
разработано четыре типа стандартных образцов 
с размерами пор в диапазоне от 10 нм до 60 000 нм, 
относительная расширенная неопределенность ат-
тестованных значений от 2,2 % до 7,0 %, не уступают 
зарубежным аналогам [5, 6]. Дополнительное повы-
шение точности воспроизведения удельного объема 
и размера пор на эталонной установке возможно 
путем высокоточной калибровки встроенных дат-
чиков давления и емкостных датчиков измерения 
объема ртути, поиск более однородных пористых 
материалов, пригодных для создания стандартных 
образцов, а также проведения большого количества 
повторных измерений.
Обсуждение и заключение
При выполнении данной работы была разработа-
на методика воспроизведения размера и удельного 
объема пор макропористых керамических мембран 
и гранулированного оксида алюминия, а также со-
ответствующая методика расчета неопределенности, 
обусловленная характеризацией. Прослеживаемость 
аттестованных значений разрабатываемых стан-
дартных образцов обеспечена путем применения 
для калибровки порозиметра ртутного эталонов 
единицы давления 2-го разряда и эталона единицы 
массы 1-го разряда. При оценивании метрологи-
ческих характеристик стандартных образцов были 
проведены оценки стандартной неопределенности, 
связанные с характеризацией и неоднородностью 
исследуемых материалов –  кандидатов в стандарт-
ные образцы. Стандартной неопределенностью 
от нестабильности пренебрегали ввиду высокой 
стабильности матрицы оксида алюминия. По резуль-
татам проведенных исследований разработано че-
тыре типа стандартных образцов пористости на ос-
нове оксида алюминия, которые имеют размер пор 
порядка ~ 10 нм; ~ 2000 нм; ~ 9000 нм; ~ 60 000 нм. 
Первые два стандартных образца с размерами пор 
порядка ~ 10 нм; ~ 2000 нм предполагается приме-
нять для контроля точности порозиметров ртутных, 
работающих на высоком давлении, и последние 
два стандартных образца с размерами пор поряд-
ка ~ 9000 нм; ~ 60 000 нм для контроля точности по-
розиметров ртутных, работающих на низком дав-
лении. Стандартные образцы для метода ртутной 
порометрии в России разрабатываются впервые 
и в основном предназначены для поверки / кали-
бровки и испытаний в целях утверждения типа по-
розиметров ртутных. Разработанные стандартные 
Та б л и ц а  3 .  Сводные данные по метрологическим характеристикам разрабатываемых стандартных 
образцов






uAo uBo uho ucɨ(A) Uo(A)
Гранулированный ок-
сид алюминия (размер 
пор 10 нм)
Удельный объем пор, 
мм3/г
624,2 0,27 1,14 0,6 1,3 2,6
Преобладающий 
диаметр пор, нм
14,19 1,21 0,30 2,4 2,7 5,4
Медиана пор, нм 13,81 0,87 0,31 1,7 2,0 3,9
Макропористая 
керамическая мем-
брана № 1 (размер пор 
9000 нм)
Удельный объем пор, 
мм3/г
218,7 0,69 1,83 1,31 2,4 4,7
Преобладающий 
диаметр пор, нм
8668 0,85 0,13 1,62 1,8 3,7
Медиана пор, нм 8315 0,76 0,13 1,45 1,6 3,3
Макропористая 
керамическая мем-
брана № 2 (размер пор 
60 000 нм)
Удельный объем пор, 
мм3/г
197,7 0,31 1,00 1,78 2,1 4,1
Преобладающий 
диаметр пор, нм
57985 0,71 0,81 0,29 1,1 2,2
Медиана пор, нм 56368 0,63 0,83 1,07 1,5 3,0
Макропористая 
керамическая мем-
брана № 3 (размер пор 
2000 нм)
Удельный объем пор, 
мм3/г
224,7 0,43 2,31 1,4 2,7 5,5
Преобладающий 
диаметр пор, нм
1847 0,90 1,80 1,6 2,6 5,2
Медиана пор, нм 2627 2,03 1,40 2,5 3,5 7,0
Примечания: В таблице использованы следующие сокращения: uAo –  относительная стандартная неопределенность типа А; uBo – 
относительная стандартная неопределенность типа B; uho –  относительная стандартная неопределенность, обусловленная неодно-
родностью; ucо(A) –  относительная суммарная стандартная неопределенность; Uo(A) (k=2, Р=0,95) –  относительная расширенная 
неопределенность аттестованного значения СО при k=2 и Р=0,95.
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образцы отличаются от зарубежных аналогов, ко-
торые выпускаются метрологическими институтами 
BAM (Германия) и NIST (США), тем, что стандартная 
неопределенность от характеризации оценива-
лась не методом межлабораторного эксперимента, 
а с применением полного анализа уравнений связи 
и учета всех входящих в уравнения источников не-
определенности на основе Руководства по выраже-
нию неопределенности. Проведенные исследования 
позволили на данном этапе обеспечить прослежи-
ваемость аттестованных значений стандартных об-
разцов до ГЭТ 3–2008 Государственного первичного 
эталона единицы массы (килограмма), ГЭТ 101-2011 
Государственного первичного эталона единицы дав-
ления для области абсолютного давления в диапазо-
не 1u10–1 ÷ 7u105 Па, ГЭТ 43–2013 Государственного 
первичного эталона единицы давления в диапазоне 
10–1600 МПа и эффективной площади поршневых 
пар грузопоршневых манометров в диапазоне 0,05–
1 см2. Кроме того, удалось охарактеризовать стан-
дартный образец с большим размером пор ~ 60 000 
нм, который в настоящее время не имеет аналогов 
в мире. Разработка стандартных образцов утверж-
денных типов позволит обеспечить метрологическое 
обеспечение средств измерений пористости твер-
дых веществ и материалов на основе метода ртутной 
порометрии в различных отраслях промышленного 
производства. При этом будет обеспечиваться ме-
трологическая независимость РФ и осуществляться 
импортозамещение дорогостоящих зарубежных СО.
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